
ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

[п[

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель Научно-производственное унитарное предприятие кАТОМТЕХ> Открытого акционерного
общества (МНИПИ)
место пахожденпя: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь
зарегпстрировап в Едином государственном регистре юридических лиц и индивид/zrльных
предпринимателей за Ns l00865348
телефон: +З7517 2708|42, адрФ электронной почты: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича
заявJIяет, что блоки детектирования гамма-иuIучения БДКГ-23, БДКГ-2З/ l
пзготовптель: Научно-производственно€ унитарное предприятие <АТОМТЕХ> Открьпого акционерного
общества (МНИПИ)
место пахожденпя: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
изготовленные по ry BY 1 008б5348.029-20lЗ <<Блоки детектирования гамма-излучения БДКГ-2З )
код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 l0 000 0
серийный выtryск
соответствует требованпям технического ре[ламента Таможенного союза <<Электромагнитная
совместимость технических средств> (ТР ТС 020/201 1)

.Щекларацпя о соответствпи прпнята на осItовапии:
протоколов испытаний М 45-08/03 59-|-202З от 20.03.2023, J\гч 45-08/0З59-2-202З от 20.03.2023, выданных
научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Ресгryбликанского

унитарного предприягия кБелrорусский гOсударсгвенный шlсглгцп метрлогии)), аттестат аккредитации
ЛЬ BY/l12 1.0025;
сертификата соответствия системы менеддмента качестм J'(bBY/l12 05.01. 00З.0l 00419 от 22.07.2022,
выданного органом по сертификации систем менеджмента Ресгryбликанского унитарного предприятия
кБелорусский государтвенный институт метрологии)), аттестат аккредитации Jt BY/l 12 00З.01
схема декJIарирования соответствия - бд.

Щополнительная информация
Примененный стандарт: ГОСТЗ0969-2002 (МЭК бlЗ26-|:1991) <<Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое оборулование для измерения, управления и лабораторного применения.
Требования и методы испытаний>.
Условия хранения блоков детектирования гамма-излучения в упаковке изготовителя - неотапливаемые
хранилища при температуре окружающего возд/ха от минус 40 "С до гlllюс 40 ОС и относительной
влtDкности до 98 % при темпераryре 25 ОС, без конденсации влаги;

условия хранения блоков детектирования гамма-излучения без упаковки - отатrливаемые хранилища
при темпераryре окружающего возд/ха от tlлюс l0 "С до плюс 35 ОС и относительной вJIZDкности до 80 %
при темпераrryре25 "С;
гарантийный срок хранения - б месяцев с момента изготоыIения блоков детектирования гамма-изJIучения;
срок сrryжбы - не менее 15 лет.
Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП (АТОМТЕХ).

с даты регистрации по QЩЦ вI&пючптеJIьно.

Кожемякин Валерий Александрович
(Ф.И.8. заявителя)
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